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Nazwa i adres Klienta: Zaktad Ushug Komunalnych w Cmolasie 3557[ b's il
36-105 Cmolas 228 ﬂ’

Dotyczy zlecenia z dnia: 2017-11-20

Miejsce pobrania prébki: wodociag dla gmin Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec
Szkota Postawowa im. Prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Cmolas 269

Kod prébki: HK/S-1513/17

Cel badania: okreslenie przydatnosci wody do spozycia

Badany obiekt: woda przeznaczona do spozycia

Badane cechy: wskazniki z zakresu monitoringu przegladowego - WWA, metale, pestycydy, OWO;
Liczba probek: 1

Data pobrania: 2017-11-20

Data dostarczenia: 2017-11-21

Badanie rozpoczeto: 2017-11-21

Badanie zakoriczono: 2017-12-05

Prébka zostala pobrana i dostarczona przez: pracownika PPIS w Kolbuszowej
Protokét Nr PSK.415.117.2017

Dokument dotyczqcy pobrania prébek: Zgodnie z o$wiadczeniem klienta Instrukcja kontrolna
IK/PP/SK/01/01 Wydanie XI z dnia 2016-06-27

Stan prébki w chwili przyjecia: prébka przydatna do badania

Data sporzadzenia sprawozdania: 2017-12-06
Klient ma prawo do zlozenia reklamacji na pismie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.

Podane wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych probek.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Ninigjsze ~ sprawozdanie  zostalo sporzadzone w2 egzemplarzach, z  czego jeden  egzemplarz  otrzymuje Klient,

a drugi egzemplarz pozostaje w Laboratorium.
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WYNIKI BADAN
HK/S-1513/17

Wynik badania Najwyasza
i Kod dopuszczalna
Wskaznik ok p Metoda badawcza
wskaznika Tadhinath W ) wartos¢
ednostka artosc wikaghika™™
Stezenie benzo(a)pirenu 230a ng/l <0,00062 0,010
Stezenie benzeno(b)fluorantenu 231a ng/l <0,00062 -
Stezenie benzeno(k)fluorantenu 233a png/l <0,00062 -
- - PN-EN ISO 17993:2005
Stezenie benzeno(g,h,i)perylenu 232a ug/l <0,00062 &
Stezenie indeno(1,2,3-cd)pirenu 280a pg/l <0,00062 -
Iz WWA 334a ug/l <0,0025 0,10
Kod Wynik badania dNaj WZS?
Wskaznik 5 s RER Metoda badawcza
wskaznika St Wartosé wartos¢ L
ednostka artos¢ P
Stgzenie metoksuronu 387a ng/l <0,040
Stezenie symazyny 318a pg/l <0,040
Stgzenie chlorotoluronu 695a ng/l <0,040
Stezenie atrazyny 227a pg/l <0,040 o~
Stgzenie izoproturonu 281a pg/l <0,040 ’ PN-EN ISO 11369:2002
Stgzenie propazyny 732a pg/l <0,040
Stezenie linuronu 383a pg/l <0,040
Stezenie metolachloru 297a ng/l <0,040
T pestycyddw 308a ng/l <0.32 0,50
’ Wynik badania Najwyzsza
Wskaznik Kod dopuszezalna | petoda badaweza
wskaznika | - ednostka Wartosé wartosé |
wskaznika
Stezenie boru 114b mg/l <0,10 1,0
Stezenie chromu 123a pg/l <50 50
Stezenie niklu 145a pg/l \ 20203 20
Stezenie miedzi 143b mg/l <0,10 2,0
Stezenie arsenu 104a pg/l <10 10
= PN-EN ISO 17294-2:2006
Stezenie selenu 150a ug/l | <10 10
Stegzenie kadmu 139a ug/l <0,30 5
Stezenie otowiu 146a ng/l <10 10
Stgzenie antymonu 103a ng/l <0,50 5
Stezenie sodu 154b mg/l 92416 200
_— bez
Stezenie ogblnego wegla | - 545y, mg/l 13402 | nieprawidowych|  PN-EN 1484:1999
organicznego Friian

*" wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. 22015 r., poz. 1989 )

Niepewnos¢ rozszerzona jest obliczana z wykorzystaniem wspdlezynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.
Niepewnos¢ nie obejmuje niepewnosci wynikajacej z etapu pobierania probki.

Warto$ci liczbowe ze znakiem ,,<” stanowig dolna granicg nadzorowanego zakresu pomiarowego metody.

Badania wykonywane sa we wspolpracy z Laboratorium Analiz Instrumentalnych.

W czasic przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szczegdInych zdarzen oraz innych istotnych faktow dotyczacych sposobu postgpowania.

“Avloryzowal w zakresie chemicznym
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